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Hoofdcomponenten

Sterilisatiekamer

Stoomgenerator

Vacuumpomp

Water-
reservoir

Koeler

Afvalwater-
tank

Deur

Luchtfilter

Wateropvoerpomp

Koud water
Warm/heet water

Stoom

Vacuum
Lucht (gefilterd)

Electrische component 
ingeschakeld
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Hoofdcomponenten
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Vacuumpomp
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tank

Deur

Luchtfilter

Wateropvoerpomp

Koud water
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Stoom
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Elektrische component 
ingeschakeld
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Voorbereiding
Water vullen
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Voorbereiding
- Inschakelen
- Water in 

stoomgenerator
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Voorbereiding
- Stoomgenerator 

warmt op
- Lading in de kamer
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Voorbereiding
- Deur dicht
- Stoomgenerator op 

druk
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Proces: ontluchting
- Proceskeuze; start
- Luchtverwijdering:

Eerste vacuum
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Proces: ontluchting
- Luchtwijdering:

Eerste stoompuls
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Proces: ontluchting
- Luchtverwijdering:

Tweede vacuum
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Proces: ontluchting
- Luchtwijdering:

Tweede stoompuls
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Proces: ontluchting
- Luchtverwijdering:

Derde vacuum
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Proces: ontluchting
- Stoom toevoer tot 

sterilisatie 
temperatuur/druk

Dental Expo 2014 16

Proces: sterilisatie
- Steriliseren
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Proces: Drogen
- Water en stoom 

afblazen
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Proces: Drogen
- Vacuum voor droging
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Proces: Beluchting
- Beluchting van de 

kamer; terug naar 
atmosferische druk
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Proces: Ontladen
- Openen van de deur
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Proces: Ontladen
- Verwijderen van de 

lading
- Autoclaaf blijft 

stand/by


