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Leiding-
schema

 Kenmerken
 Kamer met mantel
 Dubbeldeurs 

(doorgeef autoclaaf)
 Verticaal bewegende deur

JH HEART Consultancy 2017

Leiding-
schema

 Kenmerken
 Kamer met mantel
 Dubbeldeurs (doorgeef 

autoclaaf)
 Verticaal bewegende deur
 Besturing met 

microprocessor
 Waterring pomp voor 

luchtverwijdering en droging
 Diverse programma’s

 Instrumentarium: 134°C
 Poreuze ladingen
 Rubber materialen
 Bowie en Dick test
 Vacuüm lektest
 etc.
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Leiding-
schema
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Proces

 Luchtverwijdering
 Vacuüm gevolgd door 

3 pulsen: -0.9 bar 
+0.5 bar.

 Sterilisatie: 134°C; 
3 min

 Droging: 15 min
 Beluchten
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Autoclaaf uit

 Voorzieningen
 Stoom
 Water
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Voorbereiding

 Standby
 Stoom naar mantel

rel
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Voorbereiding

 Standby
 Deur open voor 

beladen

rel
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Voorbereiding

 Deur gesloten
 Deurafdichting 

onder druk

rel

JH HEART Consultancy 2017



Sterilisatie proces in ziekenhuisautoclaaf Summa College, 12-05-2017

SteriAk Bijscholing MSMH-1 6

Lucht-
verwijdering

 Luchtverwijdering
 Vacuüm 1

rel
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 Luchtverwijdering
 Puls 1: 

Stoom naar 
kamer

rel
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 Luchtverwijdering
 Vacuüm 2

rel
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 Luchtverwijdering
 Puls 2: 

Stoom naar kamer

rel
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 Luchtverwijdering
 Vacuum 3

rel

 Luchtverwijdering
 Puls 3: 

Stoom naar kamer

rel
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 Luchtverwijdering
 Vacuum 4

rel
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 Luchtverwijdering
 Drukopbouw naar 

sterilisatiedruk/
temperatuur

rel
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 Sterilisatie
 Stoom in de kamer

rel
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 Droging
 Afblazen van stoom

rel
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 Droging
 Vacuüm

rel

JH HEART Consultancy 2017

 Beluchting
 Lucht wordt via 

Hepa filter in de 
kamer geleid

rel
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 Voorbereiding deur 
openen
 Vacuüm achter de 

deurafdichtingen
Deuren komen vrij

rel
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 Deur openen
 Deur ontlaadzijde 

schuift open

rel
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 Deur openen
 Lading uitnemen

rel

 Deur openen
 Lading uitnemen

rel
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 Deur sluiten
 Ontladingsdeur dicht

rel
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